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SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Wyroby medyczne do transfuzji i infuzji”. ZNAK 
SPRAWY: ZP-25-055UN. 

 

 W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 
ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego  przyrząd do przygotowywania i 

pobierania  roztworów z fiolek i butelek,  z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 
0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na 
łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz 
uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w 
przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej 
przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co 
umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 
ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu 
zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, 
wolne od lateksu. 
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego 
produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję 
Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ . 
 

2. Zadanie 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bursztynowy dren do przygotowywania 
leków cytostatycznych wyposażony w zastawkę antyzwrotną na końcu drenu, ze złączem 
luer - lock bez systemu sygnalizacji akustycznej? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odp. Zamawiający dopuści bursztynowy dren do przygotowywania leków 
cytostatycznych. Pozostałe wymagania - bez zmian. 
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